ჰემოსტატიკური პასტის რეტრაქციის სისტემა
ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲘᲡ ᲐᲦᲬᲔᲠᲐ:
[bookmark: _GoBack]Traxodent® Hemodent® Paste Retraction System არის რბილი პასტა, რომელიც შეიცავს ალუმინის ქლორიდს.
ღრძილების რეტრაქცია და ჰემოსტაზი.
პროდუქტი ადგილობრივად გაიცემა შპრიცის საშუალებით და ერთჯერადი გამოყენებისას
გაცემის წვერი.
ჩვენებები:
Traxodent® სპეციალურად შექმნილია ღრძილების ქიმიომექანიკური რეტრაქციისა და
ჰემოსტაზი. იგი განკუთვნილია გამოსაყენებლად ანაბეჭდის აღებამდე, ცემენტაციამდე, ღრუს მომზადებამდე ან ნებისმიერ დროს
საჭიროა ჰემოსტაზი და რეტრაქცია.
გამოყენების ინსტრუქცია:
1) ამოიღეთ თავსახური შპრიციდან, დარწმუნდით, რომ შეინახეთ თავსახური მასალის შემდგომ შესანახად.
2) მოათავსეთ ადუღებული ლევრის გამშვები კანულა შპრიცის წვერის ბოლოზე, გადაატრიალეთ ადგილზე. რბილი მეტალი
ადუღებული კანულა საშუალებას იძლევა გამანაწილებელი წვერის მოხრა ოპტიმალური წვდომისთვის. სარკის სახელური დაგეხმარებათ
მოსახვევი წვერი სასურველ კუთხემდე
3) ჩამოიბანეთ და გაამშრალეთ მომზადებული კბილი. გაწურეთ Traxodent® პასტა ნელა ნაღველში და შეინარჩუნეთ იგი
გამანაწილებელი წვერი ღეროს ზემოთ და გასწორებულია კბილის ღერძული სიბრტყის დაახლოებით პარალელურად
მომზადება. ფრთხილად იყავით, რომ არ დაასხით წვერი ნაღველში
4) დარწმუნდით, რომ ჩაასხით საკმარისი მასალა ნაღველში, რათა მიაღწიოთ ქსოვილის ადექვატურ რეტრაქციას 
შენიშვნა: ღრძილქვეშა კიდეებისა და რბილი ქსოვილის მაქსიმალური გადახრისთვის გამოიყენეთ კომპრესიული ქუდი, როგორიცაა Retracap
შეკუმშვის თავსახური ან მსგავსი მოწყობილობა, Traxodent®-ის გაცემის შემდეგ. დააჭირეთ Retracap მომზადებულ კბილზე. აქვს
თუ პაციენტს არ აქვს საპირისპირო თანკბილვა. სურვილისამებრ, ერთი
ამწევი კაბელის ღერი შეიძლება განთავსდეს Traxodent®-ის გაცემამდე 
5) ნება მიეცით Traxodent® პასტა დარჩეს ღუმელში მინიმუმ ერთი-ორი წუთის განმავლობაში ხშირად, მარგინალური ღრძილები ფერმკრთალი გახდება, როდესაც რეტრაქცია მიიღწევა.
6) ჰემოსტაზის მიღწევის შემდეგ, Traxodent® უნდა მოიხსნას ჰაერის გამოყენებით კარგად ჩამოიბანეთ.  წყლის შპრიცი და ნერწყვის ეჟექტორი ან შეწოვის წვერი
7) დაათვალიერეთ მკურნალობის ადგილი, რათა დაადასტუროთ Traxodent® პასტის სრული მოცილება მის მიღებამდე
შთაბეჭდილება. ამოიღეთ კანულის წვერი და სათანადოდ გადააგდეთ გამოყენების შემდეგ. Traxodent® შპრიცი ხელახლა დაახურეთ თავსახური
შესანახად დალუქულ ფოლგის ჩანთაში.
უკუჩვენებები:
არ გამოიყენოთ ალუმინის ქლორიდის მიმართ ცნობილი ალერგიის მქონე პაციენტებში. არ გამოიყენოთ მნიშვნელოვანი პაციენტებისთვის პაროდონტის დაავადება ან ფურკაციული ჩართულობა.
გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ ალუმინის ქლორიდის მიმართ ცნობილი ალერგიის მქონე პირებზე, არ გაყინოთ.
გვერდითი მოვლენები: ალერგიული ტიპის რეაქციები, როგორიცაა შეშუპება, ანთება, გაღიზიანება და ტკივილი შეიძლება მოხდეს
ალუმინის ქლორიდის მიმართ ცნობილი ალერგიის მქონე პირები.
ᲡᲘᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲘᲡ ᲖᲝᲛᲔᲑᲘ:
არ ჩადოთ კანულის გამანაწილებელი წვერი ნაღველში. მიღებამდე დარწმუნდით, რომ მთელი პასტა ამოღებულია
შთაბეჭდილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული საბეჭდი მასალის პოლიმერიზაციის დათრგუნვა. შპრიცის დანიშნულებაა
Traxodent პირველადი შეფუთვა და ის არ უნდა გაიწმინდოს და გამოიყენოს სხვა მიზნით.
ერთჯერადი რჩევები განკუთვნილია მხოლოდ ერთი პაციენტის გამოყენებისთვის.
გამოიყენეთ დამცავი პლასტიკური გარსის ბარიერი შპრიცზე პოტენციური ჯვარედინი დაბინძურების შესამცირებლად პაციენტებსა და პერსონალს შორის.
შენახვა:
არ გაყინოთ. ინახება ოთახის ტემპერატურაზე <28°C / 82°F. შეიცავს შპრიცებს და აპლიკატორის რჩევებს. The Traxodent® უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი ხელმისაწვდომია www.itena-clinical.com
